附件2：
[bookmark: _GoBack]服务需求
一、基本要求：提供代理市场征询、收集整理各公司、厂家报价、参数等，组织专家论证，推荐设备招标参数、方案。
二、具有成熟的市场征询系统及专家库。
1. 系统运行3年以上，专家库人数大于1000人。
2. 专家组必须同时满足以下条件：  
  （1）国家或省级医疗设备评标库成员不少于1人；  
  （2）三级医院设备管理/临床医学副高级（或中级职称）及以上职称专家不少于2人
三、保障征询参数专业性。
1.编制《医疗设备技术参数论证报告》，内容包括：  
（1）临床需求符合性分析（对照国家/行业设备配置标准）；  
  （2）技术参数风险分析矩阵（依据ISO 14971）；  
（3）市场可及性、合规性、经济性评价；
（4）移除所有供应商身份标识，生成“纯净技术参数清单”；
四、发布征询信息具有匿名性，不公示医院信息。
五、独立运营，不同时开展招标代理业务。
六、根据医院需求及法律法规，独立、客观、公正地组织论证。
